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   صفحه: شماره

  حسیبی های کارتریج بر فرمالین قرص  و ٪ ۷۰  اتانول اثر بررسی
 دندانپزشکی

 
 2گندمی باغ واليان فائزه ،4اميرخانی  عليرضا ،3زادههاشم محمد ،2*سازشانه زینب ،1همتی  ارشاد

 

 
 پژوهشی   مقاله

 

  

  ی هاجیكارتر  يخارج  سطح  يآلودگ  از  يناش  عفونــت  ـشكاه ـ  در  توانــدمــي  مناســب  كننــده  ضدعفونــي  انتخــاب  مقدمه:

  حسي يب  مواد  بر  كنندهعفونيضد  مختلف  مواد  اثر  يبررس  هدف  با  حاضر  مطالعه  باشــد.  داشــته  موثــری  نقــش  حسي¬يب

 . شد.  انجام يپزشکدندان حسييب  ادمو يکروب یم یهايآلودگ بر رشانیتاث  و يپزشکدندان

 كنترل   گروه  عنوان  به  هاكارپول  نیا  از  ي.بخش  شد.  هیته  عدد  9  كدام  هر  كارپول  برند  سه  از  آزمایشگاهي،  مطالعه  این  در  بررسی: روش

 %70اتانول  اعمال  از  پس  هاكارپول   ي مابق  گرفتند.  قرار  كشت  مورد  هیاول  يکروبیم  يآلودگ  يبررس  جهت  كنندهيضدعفون  اعمال  بدون  و

 يشناسکروبیم  گروه  شگاهیآزما  در  مراحل  نیا  شدند.  يکروبیم  كشت  ،كننده يضدعفون  مواد  نیا  ياثربخش   يابیارز  جهت  ن،یفرمال  ای

  از  استفاده  با  شدند.  منتقل  یداروساز  دانشکده  به  نفرمالی  و  %70اتانول  نفوذ  جهت  از  ها  كارپولسپس  گرفت.  صورت  يپزشک  دانشکده

 از   استفاده   با  ها داده  گرفت.   قرار  يبررس  مورد  هاكارپول  درون  در  ساعت  24  از  بعد  كننده يضدعفون  مواد  نیا  نفوذ  زانیم  ، HPLC  کیتکن

 . ند شد تحلیل و تجزیه test Wallis-Kruskal آماری آزمون و version SPSS 16 آماری افزارنرم

 شده يضدعفون  كارپول  18  يتمام  نیهمچن  شد.  مشاهده  مثبت  يکروبمی  كشت  مورد2  كننده يضدعفون  مواد  بدون  كارپول  9  از  نتایج:

  كه   است  آن  از  يحاك  (0.0037P=)   اتانول  و  (0.0036P=)  نیفرمال  ری مقاد  در  داريمعن  یآمار  تفاوت  بودند  يمنف  كشت  عتسا  24  از  بعد

   . بودند دارا را الکل و نیفرمال از مقدار نیشتریب يرانیا و  یيایكلمب لكارپو   و نیكمتر یي ایاسپان كارپول

 تجاری   صرف  و  باشند  باكتریایي  آلودگي  دارای  توانندمي  دندانپزشکي  حسيبي  هایكارپول  كه  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج  گيری:نتيجه

 را   هاآلودگي  این  مؤثری  طوربه   توانست  فرمالین  قرص  و  درصد70  اتانول  از  استفاده  نیست.  كامل  بودن  استریل  برای  تضمیني  آنها  بودن

 .باشد داشته توجهيقابل  سمي اثر كهآن بدون ببرد، بین از

 

 يحسيب  یهاكارپول ،يدندانپزشک كننده،  ي عفون ضد  مواد کليدی:   هایواژه

 
 ی ها ج یکارتر  بر  نفرمالي  قرص  و  ٪۷0  اتانول  اثر  یبررس  .يگندم  باغ  انی وال  ، رضایعل  يرخان یام  ،محمد  زاده هاشم  ، نبیز   سازشانه  ،ارشاد  يهمت  ارجاع:

 . 9317-30 (:8)  33 ؛1404 یزد دوقيص  شهید   پزشکي علوم دانشگاه پژوهشي علمي  مجله .یدندانپزشک  یحسیب

 

 

 

   .ایران اهواز، شاپور،جندی پزشکی علوم دانشگاه نپزشکی،دندا دانشکده صورت، و  فک   جراحی بخش ،-1

  .ایران یزد، صدوقی، شهید پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده پریودنتیکس، بخش - 2

 . ایران اهواز، پور،شاجندی پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده شناسی،میکروب گروه ،-3

  .ایران یزد، صدوقی، شهید پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده پروستودانتیکس، بخش - 4
  165/89195: پستی  صندوق  ،Paizeh_72@yahoo.com :الکترونیکی پست ،09166223278 تلفن: مسئول(؛  نویسنده*)
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 ی دندانپزشک یحسیب یهاجیکارتر بر کننده عفونی ضد ماده نوع  دو اثر یبررس

 شيوع چاقی در دانشجویان دختر دانشگاههای ایران … 

 

 مقدمه 

  هایدرمان  با  كه  نزدیکي  رابطه  لحاظ  هب  عفونت  كنترل

  مورد  دنیا  حقوقي  و  علمي  محافل  در  همواره  دارد  پزشکيدندان

  مطــرح  نیازهــای  از   یکــي  (. 1)  است  بوده   خاص  توجه

  عفونــي   ضــد  دندانپزشــکي  محیــط  عفونــت  دركنتــرل

  بحرانــي   نیمــه  و   بحرانــي   غیــر  ابــزار  و   وحســط  كــردن

  بر  نظارت  مسأله  (. 2)  اســت  بیمــاران  بیــن  فواصــل  در

  مقالات  و  است  شده  شناخته  كننده   استریل  های  سیستم

  با   نظارت  هایشاخص   انواع  زنی  و  مورد  این  در  متعددی

  شاخصي  تک  یا  منظوره  چند  شیمیایي  بیولوژیکي  هایعنوان 

  در  ویروسي   ا ی  میکروبي  آلودگي  با   رابطه  در   اما   (. 3)  دارد  وجود

  (مصرف  باریک  مواد  خصوصبه)   پزشکيدندان  در  مصرفي  مواد

  سیعو  های پیشرفت  وجود  با   .است  پذیرفته   انجام  تحقیقي  كمتر

  مشکلات  نوزه  ،اخیر  هایسال  طي  عفونت  كنترل  زمینه  در

  .اردد  وجود   ها مطب  و   ها كلینیک   ها، دانشکده  سطح  در   زیادی

  ارزیابي   وجود  عدم   زمینه  ین ا  در  ها كمبود  این   از  یکي

  در  (. 4)  باشد مي  ها دانشکده  در  میکروبي  هایعفونت

  هایكارتریج  طریق  از  حسيبي  هایتزریق  ،دندانپزشکي

  تحت  امروزه  هاكارتریج  این  .شودمي  انجام  دندانپزشکي  حسيبي

 عنوان   به  و   شوند مي  نامیده   دندانپزشکي   های كارپول  عنوان

  های مطب  در  موضعي  حسيبي  به  دسترسي  برای  فاكتوری

 به   توجه  با   (.5)  شوندمي  محسوب  بزرگ  مزیت  یک  دندانپزشکي

  هایرشته   در  عمومي  مصرف  موضعي   حسيبي  كارپول  اینکه

 این   خارجي  سطح  آلودگي  ؛دارد  پزشکيدندان  گوناگون

  طرف از . شد با  علم این انگیزبرچالش موارد از  تواندمي ها كارتریج

  را  حسيبي  ماده  بودن  استریل  تنها  داروسازی  نجات كارخا  دیگر

 استریلیتي   به  نسبت  تضمیني  گونههیچ  و  كنندمي  تضمین

  كننده   عفوني   ضد   مواد  از  استفاده  به  و   نداشته  آن  خارجي  سطح

 از  قبل   %70  اتیلیک  الکل   یا   و   %90  الکل  ایزوپروپیل  همچون

 از   الکل  مانند  شیمیایي  دموا  (.6)  كنندمي   توصیه  كاربری

 استفاده   محلول  صورتبه  كه  هستند   رایج  هایكننده  فونيضدع 

  با  و  بوده   گیروقت  شیمیایي  مواد   این  از  استفاده  اما  شوند،مي

  مطالعات   علاوه به  . باشندمي  مضر  فرار  آلي  تركیبات  كردن  ادآز

  كارآمد  و  موثر  تنهایي  به  یي شیمیا  مواد  كه  اند داده  نشان

  آلودگي  بررسي   به  نیز  پیشین  های پژوهش  (. 7)  ند باشنمي

  ها، كارپول   جمله  از  دندانپزشکي،  مصرفي  مواد  میکروبي

  مطالعه  در  (8)  همکاران  و  یزدی  مثال،  عنوان  به  .اندپرداخته 

  اشاره  مصرفي  مواد  سایر  و  هاكارپول  میکروبي  آلودگي  به  خود

  بررسي  به   نیز  (9)  همکاران  و   Basson  همچنین،   . كردند

  پرداختند  حسيبي  های كارتریج   خارجي  سطح   میکروبي   آلودگي

 به   توجه  با   .كردند  گزارش  هاآن  روی  بر  را  هایي باكتری  وجود  و

  و   مناســب  كننــده  ضدعفونــي  انتخــاب  شده،  ذكر   مطالب

  توانــدمــي  گندزدایــي   اســتاندارد  ـایهـروش  كارگیــریهب

 از  هدف  . باشــد اشــتهد موثــری  نقــش عفونــت  كاهــش  در

  مواد  بر  كننده  فونيع   ضد  مختلف  مواد  اثر  بررسي  حاضر  مطالعه

  مواد  میکروبي  هایآلودگي  بر  تاثیرشان  و   دندانپزشکي  حسيبي

   . باشدمي دندانپزشکي حسيبي

 بررسی  روش

 بوده   (vitro in)  آزمایشگاهي-تجربي  صورتبه  حاضر  مطالعه

  كدام  هر  كلمبیایي  و  اسپانیایي ایراني،  برند  سه  از  انجام  جهت  كه

  گروه  عنوان  به  هاكارپول  این  از   خشيب.شد  تهیه  كارپول  عدد   9

 آلودگي   بررسي  جهت  كنندهضدعفوني  اعمال  بدون  و  كنترل

 از  پس   ها كارپول  مابقي  .گرفتند  قرار  كشت  مورد  اولیه  میکروبي

 مواد  این  اثربخشي  ارزیابي   جهت  فرمالین،   یا  %70  اتانول  اعمال

  در  مراحل  این  . شدند  میکروبي  كشت  كننده،   عفونيضد

 گرفت   صورت  پزشکي  دانشکده  شناسيمیکروب  گروه  آزمایشگاه

 بررسي   ادامه  جهت  هاكارپول  میکروبي،   هایتست  انجام  از  پس.

 سازی دارو  دانشکده  به  فرمالین  و  % 70  اتانول  نفوذ  جهت  از

 . شدند منتقل

 : تحقيق اجرای روش

 منظور   به  ولكارپ   27  تعداد  گاهي؛آزمایش  تحقیق  این  در

  جهان  شركت)  %70  اتانول  كننده  عفونيضد   مواد  تاثیر  بررسي

  بر  (آلمان  Merck  شركت)  فرمالین   هایقرص  و  (ایران  الکل

 چنین هم  و  دندانپزشکي  حسيبي  مواد  میکروبي   هایآلودگي

  عدد   9  تعداد  .شدند  گرفته  كاربه  هاكارپول   به  مواد  این  نفوذ

  كارپول  عدد   9  (،ایران  پخشارود  شركت)  اني ایر  كارپول
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 ارشاد همتی و همکاران 
 

  كلمبیایي  كارپول  عدد  9  و  (اسپانیا  Inibsa  شركت)  اسپانیایي

  ارزیابي  مورد  مجموع  در  (كلمبیا  S.A Stetic New  شركت)

  و  اصلي  بندیبسته   از  مستقیماً  ها كارپول  تمامي  .گرفتند  قرار

 از   آسپتیک،  اصول  كامل   رعایت  با   و  شده  خارج  خود  استریل

 شروع  زا  پیش  تا  هادست  یا  سطوح  با  غیرضروری  تماس  هرگونه

 به   منظور  به  اقدام   این   .آمد   عمل به  جلوگیری  آزمایش   فرآیند

  ابتدایي   مراحل  در  ثانویه  آلودگي  احتمال  رساندن   حداقل

  كانکي مک  آگار،  بلاد  كشت  هایمحیط   .گرفت  صورت  مطالعه

  kMerc  شركت  از  Broth Soy Tryptic( TSB)  و  آگار

  استریل،  هایسواپ   از  آزمایش   انجام  برای  .شدند  تهیه  آلمان

  HPLC  دستگاه  و  انکوباتور  اتوكلاو،  آزمایش،  هایلوله 

 شركت   از  LC-2000  مدل٬  بالا   كارایي  با  مایع  كروماتوگراف،

JASCO،  آشکارساز  به  مجهز  VIS/UV  بندیگروه  . شد  استفاده  

 :شد انجام زیر صورتبه ها نمونه 

 A1: ضدعفوني بدون كنترل( ایراني پولكار سه( 

 A2: 70 اتانول در ورغوطه  ایراني كارپول سه٪ 

 A3 :  قرص  حاوی   ظرف   در  گرفته  قرار  ایراني   كارپول  سه  

 فرمالین

 B1: عفونيضد  بدون كنترل( اسپانیایي كارپول سه( 

 B2: 70 اتانول در ورغوطه  اسپانیایي كارپول سه٪ 

 B3: فرمالین قرص  حاوی رفظ در اسپانیایي كارپول سه 

 C1: عفونيضد  بدون كنترل( كلمبیایي كارپول سه( 

 C2: 70 اتانول در ورغوطه  كلمبیایي كارپول سه٪ 

 C3: فرمالین قرص  حاوی ظرف در كلمبیایي كارپول سه 

  طبق   TSB   و  آگار   كانکي   مک   آگار،  بلاد  كشت  هایمحیط

 از  قبل   (. 10-12)  شدند  سازیآماده  استاندارد   های دستورالعمل 

 درجه   121  دمای  با  اتوكلاو  در  آزمایش  هایلوله  آزمایش،  انجام

 در   جداگانه  طوربه  نیز  هاسواپ   و  دقیقه  15  مدت  به  گرادسانتي

 ذكر   حرارت  درجه  و  زمان  مدت  در  و  داده  قرار  آزمایش  هایلوله 

 شدند.  استریل شده

A1)   كنترل  هایگروه  در  اولیه  میکروبي   آلودگي   ارزیابي

C1): B1,  هر  از  كننده،   ضدعفوني  ماده   هرگونه  اعمال  از  پیش  

,C1) B1, (A1   كنترل  های گروه  به  متعلق  كارپول  9

  هاآن  سطحي  میکروبي   آلودگي  تا  شد  مانجا  اولیه  بردارینمونه 

  با  (استریل  سواپ  سه  از   استفاده  با  فرآیند  این  گردد.   مشخص

 هر   ایمجز   قسمت  سه  از  استریل  سالین  با  شده  مرطوب  نوک

 ای، استوانه   ایشیشه   لوله  سطح  شامل  گرفت:  جامان  كارپول

 سواپ   هر  پلاستیکي.  پیستون  و   دیافراگم،   آلومینیومي  سرپوش

  لیترمیلي  5  یحاو  لوله  یک  به  برداری،نمونه  از  پس  بلافاصله

 9  این  شد.  منتقل  (TSB) براث  سوی  تریپتیکاز  كشت  محیط

  ي ضدعفون  ماده   گونههیچ  اولیه،  بردارینمونه  از  پس   كارپول،

  دمای)  مشابه   محیطي  شرایط  در  صرفاً   و   نکردند   دریافت  دیگری

  هدف  شدند.  نگهداری ساعت 24 مدت   به ( گرادسانتي درجه 25

  های كارپول  ایپایه  میکروبي   آلودگي  میزان  عیین ت  بخش،   این  از

 بود. مداخله هرگونه از قبل  برند هر

  های ولكارپ )  :n=9عاًمجمو( ,C2, B2, A2   اتانول  های گروه

  فرآیند  تحت  اولیه،  بردارینمونه  بدون  و   مستقیماً  هاگروه  این

 تریل اس  شرایط  تحت  ها كارپول  گرفتند.   قرار  اتانول   با   ضدعفوني

  حاوی استریل ظروف  در كامل  طوربه و  شده  خارج بندیبسته  از

 (گرادسانتي  درجه  25(  اتاق   دمای  در % 70  اتانول  لیترمیلي  10

 شدند.  وروطهغ  ساعت  24 مدتبه 

  مجموعاً)  ,C3, B3, A3  فرمالین  های گروه

n=9:)برداری نمونه  بدون  و  مستقیماً  نیز  هاگروه  این  هایكارپول 

  در  گرفتند.  قرار  فرمالین  قرص  با   ضدعفوني  فرآیند  تحت  اولیه،

 دیش   )پتری  دربسته  ظروف  در  هاكارپول  استریل،  شرایط

  همان  در  بود،   گرمي  2  فرمالین  رصق  یک  حاوی  كه  استریل(

  معرض  در  ساعت  24  مدت  به   و  گرادسانتي  درجه  25  دمای

  و   اتانول  هایگروه  تمامي   در  گرفتند.   قرار  فرمالین  بخارات

 صورت   به  كننده  عفوني  ضد  ماده  با  تماس  زمان  مدت  فرمالین،

  زماني   بازه   این   در  تغییری  گونه  هیچ  و   بود  ساعت  24  مداوم

  مواد  اعمال  زمان  از  ساعت   24  گذشت   از  پس   .نگرفت  صورت

 كارپول   هر  از  فرمالین،  و  اتانول  هایگروه  برای  كنندهضدعفوني

  برداری نمونه  این  شد.   انجام  ثانویه  بردارینمونه  ها، گروه  این  در

  ذكر  قسمت  سه  همان  از  جدید   استریل  سواپ  سه   از  استفاده  با 

 لومینیومي آ  سرپوش  ای،استوانه   ایشیشه   لوله  )سطح  شده

  هایسواپ  گرفت.  صورت  پلاستیکي(  یستونپ   و  دیافراگم،
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  جداگانه  TSB  لیترمیلي  5  یحاو   هایلوله  به  بلافاصله  حاصل

 .گردیدند ثبت ضدعفوني” از “بعد نمونه عنوان به و منتقل

  از  شده  آوریجمع  های سواپ    :ميکروبی  شناسایی  و  کشت

  و  كنترل  هایهگرو  از  اولیه  برداری)نمونه  مرحله  دو  هر

  كه  فرمالین(   و   اتانول  های گروه  از   ضدعفوني  از  پس   بردارینمونه 

  24  مدتبه  بودند،  شده  داده  قرار  TSB  اویح  هایلوله   در

static )  ساكن  صورتبه  گرادسانتي  درجه  37  دمای   در  ساعت

incubation)  و   سازیغني  منظور  به  مرحله  این  شدند.   انکوبه  

  هانمونه   در  موجود  احتمالي  های انیسممیکروارگ  تعداد  افزایش

 منظور   به  ،TSB  در  سازیغني  مرحله  از  پس  گرفت.   انجام

 از   استریل،  سواپ  از  استفاده   با   میکروبي،   آلودگي   دقیق  ارزیابي

  بر  (culture Streak)  خطي  كشت  روش  به  TSB  لوله  هر

 ( Agar Blood)  آگار  بلاد  كشت  محیط  حاوی  هایپلیت  روی

  شد.  داده  كشت  (Agar MacConkey)  رآگا  كانکيمک  و

 انواع   تفکیک  و  رشد  امکان  منظور  به  هامحیط  این  انتخاب

  منفي(   گرم  و   ثبتم  گرم  هایباكتری  )شامل   ها باكتری  مختلف

 از   پس  آگار  كانکيمک  و  آگار  بلاد  های.پلیت   گرفت  صورت

 در   گرادسانتي  درجه  37  دمای  در  ساعت  24  مدتبه  كشت،

  وبي میکر  های كلني  انکوباسیون،  از  پس   شدند.  بهانکو  انکوباتور

 قرار   بررسي  مورد  گرم  میزیآرنگ  از  استفاده   با   یافته  رشد

  جز  یافته  رشد   باكتری  های   گونه  شناسایي   كه  آنجا  از   و   گرفتند

  شناسایي  برای  كامل  وشیمیایيبی  هایتست  نبود  كار  اهداف

  از  ادهاستف  با   بعد  مرحله  در (.31-51)  نگرفت  انجام  هاگونه

 نفوذ   میزان  ٬بالا  كارایي  با  مایع  كروماتوگرافي  (HPLC)  تکنیک

  درون  در  ساعت   24  از  بعد   كننده   ي عفون  ضد  مواد  این

  مونه ن  از  میکرولیتر  100گرفت.  قرار  بررسي  مورد  ها كارپول

  استاندارد  هایمحلول  یا  عفوني(ضد  تحت  هایكارپول  )محتویات

 منتقل   لیتریمیلي  5/1  میکروتیوب  یک   به  فرمالین   و   اتانول

  به  و  اضافه  هانهنمو  به  استونیتریل  حلال  از  میکرولیتر  200شد.

  یا  مزاحم  تركیبات  تا   شد  زده   هم  خوبيبه  دقیقه  2  مدت

  از  گریز  نیروی  تحت  هاكنند.نمونه  رسوب  احتمالي  هایپروتئین

 سانتریفیوژ   اتاق  دمای   در  دقیقه  5  مدت  به  و  g1500  مركز

 از  دقت  به  ها(آنالیت  حاوی  شفاف   )فاز  رویي  محلول  شدند.

 منتقل   جدید  تمیز  میکروتیوب  یک   به  و  شده  جدا  رسوب

  و  ذرات  تمامي   حذف  از  كامل  اطمینان  حصول  برای  گردید. 

  g1500، 5)  شرایط  همان  تحت  مجدداً   رویي  محلول  رسوبات،

 محلول   از  میکرولیتر  50  نهایت،  در  شد.  سانتریفیوژ  دقیقه(

  تزریق  HPLC  دستگاه  به  رسوب،  از  عاری  و  شفاف   كاملاً   رویي

 گردید. 

 مخلوط   از  متشکل  متحرک  فاز کروماتوگرافی:  شرایط 

 )ترتیب   به(  40:60  حجمي  نسبت  با   فسفات  بافر  و  استونیتریل

  45/0  فیلتر  توسط  استفاده   از  پیش   متحرک  فاز  جزء  دو   هر   بود.

  در  دقیقه  15  مدت   به   سپس  و   شدهآ  افزار  نرم   صاف  میکرومتری

 خصوص   در  شدند.  داده  قرار  هواگیری   برای  اولتراسونیک  حمام

ec C18   معکوس  كروماتوگرافي  ستون  ساكن  فاز

Nucleodur® قطر مترمیلي 6/4 و طول مترمیلي 250 ابعاد  با  

 شركت   تولید)  میکرون  5  ذرات  اندازه  و  داخلي،

 EURL NAGEL-MACHEREYشد.  استفاده (فرانسه  

  و   نانومتر  221  موج  طول  در  نفرمالی  گیریاندازه  و   شناسایي 

   آشکارساز  از  استفاده   با  نانومتر  242  موج  طول  در  اتانول

 UV/VIS5/1  متحرک  فاز  جریان  سرعت  گرفت.  انجام  

  در  كروماتوگرافي  فرآیند  گردید.  تنظیم  دقیقه  در  لیترمیلي

  تزریق  هر  از  پیش  پذیرفت.   صورت  آزمایشگاه  معمول  دمای

  پایه  خط  تا  رسیده   تعادل  به  تحرکم  فاز  جریان  با  ستون  نمونه،

 آید.  دست به آنالیز برای مناسبي  و پایدار

  آماری  تحليل  و   تجزیه

 و   version  SPSS 16 آماری  افزارنرم  از  استفاده  با   ها داده

  ند شد  تحلیل  و  تجزیه  test Wallis-Kruskal  آماری  آزمون

 غیرپارامتری  آماری  آنالیز  از  هانمونه  تعداد  بودن  كم   علت  به

test Wallis-Kruskal شد  استفاده مقایسه  و بررسي برای . 

 نتایج 

 از شده تهیه كارپول 27 از  میکروبي كشت مطالعه، این در

 هاكارپول  این  .شد انجام ایراني و كلمبیایي اسپانیایي، برند سه

 كنترل نمونه 9: بودند شده بندیتقسیم اصلي گروه سه به

 نمونه 9 ،( كننده ضدعفوني معرض  در قرارگیری بدون)

 قرص با شده ضدعفوني نمونه 9 و  %70اتانول با  شده  ضدعفوني
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  به  خطي  كشت   روش  از  میکروبي آلودگي ارزیابي برای. فرمالین

  گروه  كارپول  9  میان  از  .شد  استفاده   TSB در  سازیغني  دنبال

  صرفاً  و  نگرفته  قرار  ایكنندهضدعفوني  ماده   هیچ   در  كه  كنترل

 مورد  2  بودند،  شده  بردارینمونه   اولیه  يآلودگ  بررسي  برای

  كشت   دارای (كلمبیایي  كارپول  یک  و  ایراني  كارپول  یک  شامل)

  آلودگي   وجود  دهندهنشان  یافته  این  بودند.  مثبت  میکروبي

  اعمال   هرگونه  از  پیش  ها كارپول   این  سطح  در  اولیه  میکروبي

  18  تمامي   كه  بود  آن  از  حاكي   نتایج   مقابل،   در  .است  ضدعفوني

 اتانول  با  شده  ضدعفوني  نمونه  9  شامل)  شده   ضدعفوني  كارپول

 24  از  پس   )فرمالین  قرص  با  شده  ضدعفوني  نمونه  9  و  70%

 وضوح به  یافته  این  دادند.   نشان  را  منفي  میکروبي   كشت  ساعت،

  را  فرمالین  و  اتانول  كنندهضدعفوني  ماده  دو  هر  كامل  اثربخشي

  های آلودگي  حذف  رد  مطالعه،  این  آزمایشگاهي  شرایط  در

  نشان  دندانپزشکي،  حسيبي  هایكارپول  سطحي  میکروبي

  پیک  حاضر،  مطالعه  كروماتوگرافي شرایط  تحت دهد.مي

  پیک و  میانگین( ±معیار )انحراف 45/7 ±16/0 زمان در  فرمالین

  مشاهده   دقیقه  53/6±12/0  زمان  در  داخلي(   )استاندارد  اتانول

  و   1/0  غلظت  با  تاندارداس  هاینمونه  ترتیب  به  نیز  و   شودمي

  در  است.   شده   داده   نشان  ترلیمیلي  در   گرممیکرو  100

  داده  نشان  اتانول  و  فرمالین  حاوی   كروماتوگرام  زیر  هاینمودار

  استفاده،   مورد  نمونه  استخراج  روش   از  استفاده   با  . است  شده

  برابر  10  معادل  پیک  اساس  بر   كمي  مقدار  تعیین  حد  حداقل

 پذیری تکرار  كه  ایزمینه   نوسانات  هب  اه دستگ  پاسخ  نسبت

 شد.   تعیین  لیترمیلي  در  گرم  میکرو  0.1  باشد  اشتهد  مناسبي

  در  ترتیب   به  اتانول   و   فرمالین  مقدار  تعیین  استاندارد  منحني

  و   فرمالین  ه شد  تعیین   مقادیر  . است  شده  ارائه  6  و   5  نمودارهای

  شده  گزارش  2  و  1  جداول  در  ترتیببه  هادارو  ویال  در  اتانول

 هاگروه  در  فرمالین   مقادیر   در  را  ریدامعني  تفاوت  مقایسه  .است

=0.0036)P(  0.0037=  هاگروه  در  اتانول  مقادیر  و)P(   نشان  

 و   كمترین  اسپانیایي  هاینمونه   كه  است  آن  از  حاكي  نتایج  .داد

  را  الکل  و   فرمالین  از  مقدار  بیشترین  ایراني  و   كلمبیایي  نمونه

  .بودند دارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( كمي  مقدار تعیین حد )  لیترمیلي در میکروگرم  0.1 غلظت  با فرمالین استاندارد  كروماتوگرام :1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 لیترمیلي در میکروگرم 100 غلظت  با فرمالین استاندارد  كروماتوگرام :2نمودار 
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 ( كمي  مقدار تعیین حد )  لیترمیلي در میکروگرم  0.1 غلظت  با  اتانول استاندارد  كروماتوگرام :3نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 لیترمیلي در  میکروگرم 100 غلظت  با  اتانول استاندارد  كروماتوگرام :4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 
 فرمالین  مقدار   تعیین استاندارد  منحني نمودار .5نمودار 

 ( 01 )معادله                          

 

 

 

 

 

 

 
 نول اتا مقدار   تعیین استاندارد  منحني نمودار :6نمودار 

 ( 02 )معادله                      
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 ها دارو ویال در فرمالین شده گیریاندازه  مقادیر :1 جدول

 ایرانی  کارپول کلمبيایی   کارپول اسپانيایی  کارپول ها نمونه

 µg/ml1/0≥ µg/ml11 µg/ml50 1  نمونه

 µg/ml1/0≥ µg/ml7 µg/ml47 2  نمونه

 µg/ml1/0≥ µg/ml10 µg/ml73 3  نمونه

 
 ها دارو ویال  در  اتانول شده گیریاندازه  مقادیر :2 جدول

 ایرانی  کارپول کلمبيایی   کارپول اسپانيایی  کارپول ها نمونه

 µg/ml17 µg/ml33 µg/ml102 1  نمونه

 µg/ml20 µg/ml30 µg/ml73 2  نمونه

 µg/ml21 µg/ml50 µg/ml86 3  نمونه

 

 بحث

 اسپورهای   وبي میکر  هایگونه  از  برخي  اینکه  به  توجه  با

 استریلیزاسیون   عدم  صورت  در   است  ممکن  دارند   مقاومي 

 همکاران   و  Gates  .بماند  باقي   میکروبي  آلودگي   مناسب،

 دنچر  چسب  پودرهای  تجاری  نوع  چهار  در   را  میکروبي   آلودگي

  رشد  و  بودند  مسمیکروارگانی  حاوی   پودرها  تمام  .كردند  بررسي

 ای مطالعه  در  (. 16)  دش  مشاهده   قارچ  رشد  همینطور  و  باكتریال

  دندانپزشکي  وسایل  نگهداری  با  رابطه  در  همکاران  و  Rosa  كه

  پس   وسایل  اگر  كه   گرفتند  نتیجه  دادند،   انجام  استریل  صورتبه

  یا  فور  مخصوص  هایپاكت  و   هابسته   در  استریلیزاسیون  از

  هشتاد   و   صد   تا   شوند  نگهداری  دربسته  های كابینت  در  اتوكلاو

  یا   پارگي  كهصورتي  در  و   مانند  مي   باقي   یلاستر  همچنان  روز

  این  و   رودمي  بین  از  استریلیتي  بیاید   پیش  هابسته  بازشدگي 

  حاضر  مطالعه  در  لذا  (.17)  شودمي  بیشتر  زمان  مرور  به  آلودگي

  های كارتریج بر كننده   ضدعفوني ماده  عنو دو  اثر  بررسي به اقدام

 مواد  میکروبي  ضد  اثر  اول  مرحله  در   . شد  دندانپزشکي  حسيبي

  نفوذ  انمیز  سپس   .گرفت  قرار  بررسي   مورد  كننده   عفوني  ضد

  مورد  HPLC دستگاه  از  استفاده  با   ها كارپول  درون  به  مواد  این

  ماده  هیچ   در  كه  شده   گرفته  ونهنم  9  میان  از  .قرارگرفت  ارزیابي

  كه  بودند   آلوده  كارپول  2  بودند  نگرفته  قرار  كننده  عفونيضد

  یافته  این  .بود  كلمبیایي  كارپول  یک  و  انيایر  كارپول  یک  شامل

  بدون  هایكارپول  در   میکروبي  آلودگي   وجود  لاحتما  بیانگر

  عفوني   ضد  كارپول  18  تمامي  همچنین  .است  كننده   ضدعفوني

 كشت   لحاظ  از  (  فرمالین  با  عدد  9  و  %70  اتانول  با  عدد9)  شده

 ل اتانو  توجهقابل  اثربخشي  ٬نتیجه  این  .  بودند   منفي  میکروبي

  میکروبي   های   آلودگي  بردن  بین  از  در  را  فرمالین   و  70%

  مطالعات  نتایج   با   یافته  این  . كندمي  تایید  هاكارپول  سطحي

methods disinfection of Evaluation “  مانند  اخیر

cartridges anesthetic for”  اثربخشي   كه  2016  سال  در 

  مسوه  است،  داده  نشان  هاكارتریج  ضدعفوني  در  را  %70  الکل

  كه  شود مي  مشخص  هاپاسخ  و   نمونه  تعداد   این   از.*باشدمي

 چون   همچنین  .باشد مي  اشکال  دارای  هاكارپول  ساخت  روند

  كه  گرفت  نتیجه  توانمي  بود  استریل  كاملا   گیرینمونه   شرایط

  مواد  براینبنا  .است  نشده  اضافه  هاآن  به  محیط  از  هاآلودگي  این

  ارائه   و  ساخته  طراحي،  ینحو  به  باید  دندانپزشکي  وسایل  و

  محیط  پرسنل  وحتي  بیمار  به  هاكننده  آلوده  انتقال  كه  شوند

  برای  بندیبسته  سیستم  و  برسد  حداقل  به  دندانپزشکي  كار

  (. 18)  باشد  بخشاطمینان   باید   دندانپزشکي  استریل  وسایل
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 ی دندانپزشک یحسیب یهاجیکارتر بر کننده عفونی ضد ماده نوع  دو اثر یبررس

 شيوع چاقی در دانشجویان دختر دانشگاههای ایران … 

 

  آماری تفاوت  كه  داد  نشان HPLC از استفاده با  تحلیل و تجزیه

 اتانول   و  )P(0.0036= فرمالین  نفوذ  نمیزا  در  داریمعني

 =0.0037)P(  دارد.  وجود  كارپول  مختلف  برندهای   بین  

 نشان   را  فرمالین  نفوذ  میزان  كمترین  اسپانیایي  هایكارپول

  كلمبیایي   هایكارپول  كهحالي  در  (،≤µg/ml1/0)  دادند

  نفوذ   میزان  (µg/ml 06)میانگین  ایراني  و  (µg/ml 10میانگین)

  اسپانیایي  هایكارپول  مشابه،  طوربه  داشتند.  یبالاتر  بسیار

  در   (µg/ml 02)میانگین  داشتند  را  اتانول  نفوذ  میزان  كمترین

  ایراني  و  (µg/ 37)میانگین  كلمبیایي  هایكارپول  كهحالي

  دادند.  نشان  را  بیشتری  نفوذ  میزان  (µg/ml 87)میانگین

  انیایياسپ  های كارپول  كه  است  آن  از  حاكي   نتایج  كلي، طور به

  نفوذ  مقدار  بیشترین  ایراني   و  كلمبیایي   های كارپول  و  كمترین

  تفاوت  این  اند.داشته   ساعته 24  زماني  بازه  در  را  الکل  و  فرمالین

  در  تفاوت  جمله  از  متعددی   عوامل  تاثیر  تحت  تواند مي  نفوذ  در

  باشد   هاكارپول دیافراگم  ساختار یا  دیواره،  ضخامت سازنده،  مواد

  و Yazdi .است  آتي   مطالعات  در  بیشتر  بررسي  نیازمند   كه

  مصرفي  ماده  چهار  میکروبي  آلودگي  بررسي  به  نیز  همکاران

 پنبه   رول  و  كارپول  ساكشن،  گوتاپركا،  شامل  دندانپزشکي

  گرم  كوكسي  به  آلوده  مورد 1  كارپول،  مورد 48  از  پرداختند.

  و   ویریدانس  استرپتوكوک  مورد 2   در  بود.   منفي   كواگولاز  مثبت

 بود؛   مشهود  سرئوس  مثبت  گرم  باسیل  به  آلودگي  مورد 2  در

  گرم  باسیل  به  آلودگي  مورد 2  گوتاپركا،  مورد 48  از  چنینهم

  در  بیشتر  آلودگي  رسدمي  رنظبه  شد.  داده  نشان  سرئوس  مثبت

  هاآن  تربزرگ  نمونه  حجم  دلیل  به  همکاران،  و   یزدی  های نمونه 

 به  ایمطالعه  در  Shannon. )8( باشد  ما  مطالعه  به  نسبت

  حسيبي  هایكارتریج  خارجي  سطح  کروبيمی  آلودگي  بررسي

  در وریغوطه   هفته 12 از پس   را الکل متوسط  غلظت  و پرداخت

  Parnell  (.19)  كرد  گزارش  روز  در  میکروگرم  57/7  %،70الکل

 ورسازی غوطه  مشابه  مطالعه   یک  ،آمریکا   در  1969  سال  در

  مدتبه  %91  الکل  وپروپیلایز  در  موضعي  حسيبي  كارپول

  پروپیلایزو  %5/0  از  بیش   میانگین  نتیجه  كه   داد   روزانجام  پنجاه 

  الکل  نفوذ  میزان  . (20)  بود   حسيبي  كارپول  هر  در  %91  الکل

  به   تواندمي  كه  است  بوده  بیشتر  ما  مطالعه  از  مطالعه  دو  این  در

  الکل  درون  هاكارپول  ورسازیغوطه  ترطولاني  زمان  مدت  علت

  هایمحلول  در  موجود  نفریناپي  ثبات  Dalm  و  Kelly  د. باش

 بررسي   را  اتوكلاو  روش  به  استریلیزاسیون  در  موضعي  حسيبي

 قرار   صورت  در  نفرین  اپي  %5  حدود  كه  كردند   گزارش  و  كردند

 از  درجه  121  دمای   تحت  یقهدق  30  حدود   اتوكلاو   در  گرفتن

  مشابهي  مطالعه  آمریکا   در    Bridenbaugh (.12)  رود مي  دست

 استرلیزاسیون   تاثرا   دادن  قرار  هدف   منظور  به  1964  سال  در

 گرفت.   صورت  موضعي  حسيبي  داروهای  هایتوانایي  روی  گرما

  رسانيروزبه  بودند   داده   انجام  1958  سال   در  كه  گزارشي  ها آن 

 درجه  121  دمای  جای  به  باراین  كه  شکل  این  به  كردند؛ 

 30  مدت  برای  گرادسانتي  درجه  135  دمای  در  گرادسانتي

  ماده  6  از  مطالعه  این  در  هاآن  دادند.  قرار  اتوكلاو  در  دقیقه

  6  این   كه  داشتند   اظهار  و   كردند   استفاده   رایج  موضعي   حسيبي

  آسیب  بدون  ساعت  3  مدت   برای  بار  6  حداقل  توانند  مي   ماده 

 در    Bridenbaugh (.22)  شوند   اتوكلاو   خود  توانایي   به  رسیدن

  آیا  اینکه  مورد  در  ایعهمطال   آمریکا   در  1958  سال

  لازم  موضعي  حسيبي  داروهای  برای  گرمایي  لیزاسیوناستر

  نامه  پرسش   121  هاآن  مطالعه  این  برای  . داد  انجام   خیر  یا  است

  پاسخ  از  پس   نامهپرسش  101  و   كردند   ارسال  هابیمارستان  به

 ز ا  بیمارستان  33  كه   شد   مشاهده   بررسي  این   در  .كردند   دریافت 

 استرلیزاسیون   وشر  از  دیگر  بیمارستان  68  و  اتوكلاوینگ  روش

  حسيبي  ماده  كه  دادند  گزارش  ها آن  .كنندمي  استفاده  سرما

 اثرات   اینکه  بدون  شود  اتوكلاو  ارب   یک  حداقل   تواندمي  معمول

 روش  به  سیونازیلیاستر  و  شود  ایجاد  آن  توانایي  در  توجهيقابل

 (. 23)  است  اجباری  استفاده  مورد   تجهیزات  و  دارو  برای  گرما

Reinald  و  Chutter  مطالعه  یک   آمریکا   در  2008  سال  در  

 سیني   برای  بیحسي  كارتریج  اتوكلاوینگ  روش  عنوان  تحت

 كردن   اتوكلاو  از  مطالعه  این  در  كه  دادند  انجام  در  جراحي  های

  اپي   و   %2  لیدوكایین   از  كار  این  برای  . شد  استفاده   كارتریج

 اتوكلاوینگ  پروسه  انجام از پس  .شد فادهاست 100000/1 نفرین

 شروع   وجود  این  با  ،رفت  دست  از  نفرین  اپي  %5  كه  شد  دیده

  (. 24)  است  قبل  مشابه  حسيبي  مدت   طول  و   تاثیرگذار  و  سریع

  و  %70  اتانول  در  سازیورغوطه   از  بعد   كه  مطالعه  این  نتایج
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 ارشاد همتی و همکاران 
 

 به   را  مواد  این  نفوذ  و  نشت  گرفت،   صورت  فرمالین  هایقرص

  شركت  یهاكارپول  كه   كنندمي  تایید   حسيبي  كارپول  لداخ

  ایراني   و  كلمبیایي   شركت  های وكارپول  كمترین  اسپانیایي

  هاكارپول  در  نفوذ  میزان  .بودند  دارا  را  نفوذ  میزان  بیشترین

  لحاظ   از  هاكارپول  ساخت  كیفیت  با   ارتباط  در  است  ممکن

  آزمایش   امانج  زمان  طورهمین  و   پلاستیکي  پیستون  و   افراگم دی

  ده  زمان  حداقل   به  یین لیدوكا  كنندگان   تولیید  كليطوربه  . باشد

  پیشنهاد  كننده   عفوني  ضد  محلول   در  سازیورغوطه   دقیقه

 میزان   كه  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتایج  (.26،25)  كنندمي

  دندانپزشکي،  حسيبي  هایلكارپو  در  مثبت  میکروبي  آلودگي

  این  .است  بوده   كلمبیایي   و   رانيای  برند   كارپول  به  مربوط  ویژهبه

 از   بیش  را  دندانپزشکي  محیط  در  عفونت  كنترل  اهمیت  یافته،

  فراواني  بررسي“  مطالعه  در  كه  همانطور  سازد.مي  آشکار  پیش

  دانشکده  در  كلینیکي   كار  محیط   سطوح  میکروبي   آلودگي

 (2014) سال  در  مشهد  پزشکي  علوم  دانشگاه  ،دندانپزشکي

  كه  سطوحي  است،  شده   تأكید   زنی  ارانهمک   و  خوراكیان  توسط

  به  توانندمي  شوندمي  لمس  دندانپزشکي  كار  هنگام  شایع  طوربه

  عفونت  ایجاد  موجب  و  كرده  عمل  عفونت  انتقال  منبع  عنوان

 مرحله   چند  در   استفاده   مورد  مواد  آلودگي   .(27)  گردند   متقاطع

  ياهمیت  به  توجه  با  .است  پذیرامکان  مصرف  تا   تولید  فرآیند  از

  بدن نسوج به مستقیم تزریق عمل  در استفاده  نظر از كارپول كه

 مواد  و  ساخت  گردد،  احتمالي  آلودگي  باعث  تواندمي  و  دارد

  باشد.   عفونت  از  عاری  و  استریل  باید  الامکانحتي   آن  اولیه

  شدن  آلوده  از  تواندمي  هاكارپول  آلومینیومي  لفافه  و   بندیبسته 

  هایبسته  در  ها كارپول  كه   نجا آ  از  اما   كند؛   جلوگیری  آنها

  از  بایستمي  استفاده   یا  تحویل  برای  و   شوندمي  ارائه  چهارتایي

 مسیر   این  در  لفافه  شدن  پاره  احتمال   نتیجه  در  شوند،  مجزا  هم

  مؤید  قسمت،  این  در  شده   یافت  هایآلودگي  دارد.  وجود  همیشه

  ها كارپول  آلومینیومي،  لفافه  شدن  پاره  با   كه  است  ظن  این

  این   باشند.  شده   آلوده  محیطي  هایآلودگي  یا   و  دست  با   حتمالاًا

  و  تر قیقد  میکروبیولوژیکي  های بررسي   ضرورت  موضوع

 فرآیندهای   در  را  كیفیت  كنترل  ترگیرانه سخت  هایپروتکل

  این  سازد. مي  برجسته  هاكارپول  نگهداری  و   بندیبسته  تولید،

  در   لیزاسیوناستری  و  گندزدایي  اصول  رعایت  اهمیت  بر  امر

  طرق   از  تواند مي  عفونت  كه  چرا  دارد،   تاكید   دندانپزشکي

 اهمیت راستای در  شود.  منتقل  پرسنل  و  بیماران  به  مختلفي

 و % 70 اتانول  اثربخشي بررسي به  حاضر مطالعه آلودگي، كنترل

 كشت مشاهده .پرداخت هاآلودگي این كنترل در فرمالین قرص

 اتانول با شده ضدعفوني ولكارپ  18 تمامي در منفي میکروبي

 اثربخشي قاطع طوربه ساعت، 24 از پس فرمالین قرص یا  70%

 سطحي باكتریایي هایآلودگي حذف در را ماده دو این بالای

 كه ضدعفوني كلي  اصول با نتایج  این  دهد. مي نشان هاكارپول

  ( 28)  همکاران  و  Marin-atinoP   نظیر مروری مقالات در

 دندانپزشکي ابزارهای ضدعفوني و كردن میز ت كه  دارد همخواني

 حیاتي آلودگي انتقال از جلوگیری برای مجدد استفاده از قبل را

 شده تأكید نکته این بر شده، ذكر  مقالات در چنین،هم  .دانندمي

 باید ضدعفوني فرآیند اثربخشي، حداكثر  حصول  برای كه  است

 انجام شاهدهم قابل هایآلودگي حذف و اولیه كردن تمیز از پس

 تفاوت .یدگرد رعایت نیز ما كار  روش در رویکرد این كه شود،

 بر ها كارپول درون به كنندهضدعفوني مواد نفوذ میزان در

 و نفوذ كمترین اسپانیایي هایكارپول كه برند، اساس

 دادند، نشان را نفوذ بیشترین ایراني و كلمبیایي هایكارپول

 هاكارپول طراحي یا پلیمری  مواد رساختا در تفاوت به تواندمي

 زیرا است، اهمیت حائز بالیني جنبه از یافته این  .باشد مرتبط

 تعامل خطر كارپول، داخل به كنندهضدعفوني مواد كمتر نفوذ

 را احتمالي جانبي عوارض ایجاد و حسيبي داروی با مواد این

 در نفوذ میزان حاضر مطالعه در كه هرچند دهد، مي كاهش

 آستانه از ترپایین و داشت قرار ایمن محدوده در برندها ميتما

 این مؤید نتایج، این  . بود دنداني هایكنندهحسبي  برای سمیت

 استریل از اطمینان برای بودن تجاری صرف كه است مطلب

 زابیماری  احتمال به توجه با   .نیست كافي وسایل این بودن

 بیماران ایمني سیستم ضعف و شده یافت هایباكتری بودن

 مواد از  استفاده ضمن دندانپزشکي، هایمطب به كنندهمراجعه 

 كنندهضدعفوني مواد از استریل، اطمینان برچسب با  وسایل  و

 این با. گردد استفاده نیز وسایل این از استفاده از قبل مناسب

 بررسي مورد كنندهضدعفوني مواد بخشياثر به  توجه با تفاسیر،
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 رعایت با كه گرفت نتیجه توان مي حاضر، مطالعه در

 انتقال از موثری طوربه توانمي ضدعفوني، مناسب هایپروتکل

 جلوگیری حسيبي هایكارپول  طریق از باكتریایي هایآلودگي

 نمود.  شایاني كمک پرسنل و بیماران سلامت حفظ به و كرد

  محدودیت   دلیل   به  حاضر،  مطالعه   در  مطالعه:  هایمحدودیت

  اعمال  از  پیش   وبي میکر  هایكشت  هایداده  به  يسدستر  در

  و   كمي   مقایسه  امکان  ها، نمونه  تمامي  بر   ها كنندهضدعفوني

  تمامي  در  ضدعفوني  از  بعد  و  قبل   میکروبي  آلودگي  جامع  كیفي

  شناسایي   مطالعه،  این  در  این،  بر  علاوه نگردید.  فراهم   ها نمونه 

  اساس  بر  صرفاً  و  شدن  انجام  شده  جدا  باكتریایي   هایسویه   دقیق

  دقیق  ارزیابي  امر  این  گردید.  گزارش  منفي  یا  مثبت  كشت  نتایج

  حجم سازد.مي  دشوار  را  اولیه  آلودگي   منبع  یا  پاتوژنیسیته

 كه   بود  كوچک  نسبتاً (كارپول  سه  فقط(  گروه  هر  در  نمونه

  هایجمعیت  به  میکروبي  نتایج   پذیریمتعمی  در  تواندمي

    .كند  ایجاد  محدودیت تربزرگ

  ساعت 24  زمان  مدت  آزمایشگاهي:  شرایط  هایمحدودیت

  نفوذ  ارزیابي  برای  اگرچه  ها،كنندهضدعفوني  با  مواجهه  برای

  برای  بالیني  عمل   در  است  ممکن  اما   بود،  مناسب  مواد

   .نباشد اجرا قابل  هاپروتکل تمامي در  هاكارپول سریع ضدعفوني

 د موا  نفوذ  چندهر  :HPLC  روش  به  مربوط  هایمحدودیت

  اما  گرفت،  قرار  بيارزیا  مورد  هاكارپول  درون  به  كنندهضدعفوني

 مواد   ایمني  یا   اثربخشي  پایداری،  بر  نفوذ  این   مدتطولاني  تأثیر

 نشد.  بررسي كارپول درون كننده حسبي

 گيرینتيجه 

  باكتریایي  آلودگي  احتمال  كه  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتایج

  دارد؛  وجود  دندانپزشکي  حسي بي  های كارپول  سطح  در

 (ضدعفوني  بدون)  كنترل  هایكارپول  از  نمونه  دو   كهطوری به

  آن  از  حاكي  یافته  این  دادند.   نشان  را  مثبت  باكتریایي   كشت

  كنندگيضدعفوني  اثر  فرمالین  قرص  و %70  اتانول  كه  است

  18  تمامي  كهچرا  دارند،  باكتریایي  آلودگي  این  روی  مثبتي

 كشت  مواد،  این  با  ضدعفوني  از  پس  رسيبر  مورد  كارپول

  نفوذ ،طالعهم نتایج  همچنین دادند. نشان خود از منفي  میکروبي

  مي  تأیید  حسيبي  كارپول  داخل  به  را  كنندهضدعفوني  مواد  این

  كم  بدن  برای  ماده  دو  این (سمیت)  توكسیسیته  حد  اما  كنند،

  بودن  تجاری  صرف  نتیجه،  در  داشت.  نخواهد   سمي   اثر  لذا   و   بود

  نیست.با  كافي  وسایل  این  كامل  بودن  استریل  از  اطمینان  برای

  و   شده  یافت  های باكتری  بودن  زابیماری   احتمال  به  توجه

  هایمطب  به  كنندهمراجعه   بیماران  ایمني  سیستم  پذیریآسیب 

 برچسب   با   وسایل  و  مواد  از  استفاده   ضمن  دندانپزشکي،

 مواد   از  استفاده  رسدمي  نظر  به  استریل،  اطمینان

  كاملاً   نیز  وسایل   این   از  استفاده  از  قبل   مناسب   كننده ضدعفوني

 . باشد ضروری

 گزاریسپاس 

  B-97/030  شماره  به  دانشجویي  نامهپایان  از  منتج  مقاله  این

 اهواز   شاپورجندی  پزشکي  علوم  دانشگاه  پژوهشي  شورای  در

  شركت  والدین   از  دانندمي  ملزم  را  خود  نویسندگان  . باشدمي

 . نمایند قدرداني  و تشکر مطالعه  این در دهكنن

 اهواز شاپورجندی پزشکي  علوم دانشگاه  :مالی  حامی

 . ندارد وجود  :منافع  در  تعارض

 اخلاقی ملاحظات 

  ومعل  دانشگاه   پژوهش   در  اخلاق   كمیته  در  مطالعه  این

 شناسه   با  اهواز  شاپورجندی  پزشکي

IR.AJUMS.RES.1397.709 است شده ثبت. 

 ندگاننویس  مشارکت 

  ي طراح  در  زاده هاشم  محمد  ده، یا  ارائه  در  همتي   ارشاد

  لیتحل  و  هیتجز  و  ها داده  یآورجمع  در  ساز  شانه  زینب  مطالعه،

  تدوین   در  گندمي   باغ   والیان  فائزه  و  امیرخاني  علیرضا  ،ها داده

  شیرایو  در   سندگانینو  همه  و  داشته  مشاركت  مقاله  نویسپیش

  مقاله  با   مرتبط  سوالات  به  يی پاسخگو  و   مقاله  یي نها  و  هیاول

 . هستند میسه
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Introduction: Selection the appropriate disinfectant can play an effective role in reducing infection 

caused by contamination of the external surface of anesthetic cartridges. Therefore, the present study 

aimed to investigate the effects of different disinfectants on dental anesthetics and their effect on 

microbial contamination of dental anesthetics. 

Methods: In this laboratory study, nine carpules from each of three different brands were obtained for 

the study. A subset of these carpules served as a control group, undergoing microbial culture without 

any disinfection to evaluate initial microbial contamination. The remaining carpules were subjected to 

70% ethanol or formalin, and then underwent microbial culture to assess the efficacy of these 

disinfectants. These procedures were conducted in the Microbiology Department Laboratory of the 

Faculty of Medicine. Subsequently, the carpules were transferred to the School of Pharmacy to evaluate 

the penetration of 70% ethanol and formalin. Using the high‑performance liquid chromatography 

(HPLC) technique, disinfectant penetration levels inside the carpules were measured after 24 hours. 

The data were entered into SPSS16 and analyzed using the Kruskal–Wallis statistical test. 

Results: Two out of nine undisinfected carpules showed positive microbial cultures. In comparison, all 

18 disinfected cartridges tested negative for microbial growth after 24 hours. Statistical analysis revealed 

significant differences in the measured amounts of formalin (P=0.0036) and ethanol (P=0.0037). 

Specifically, Spanish carpules contained the lowest amounts, whereas Colombian and Iranian carpules 

showed the highest concentrations of formalin and alcohol. 

Conclusion: The results of this study showed that dental anesthesia carpules can be contaminated with 

bacteria, and their commercial packaging does not guarantee complete sterility. The use of 70% ethanol 

and formalin tablets effectively eliminated these contaminations without causing any significant toxic 

effects. 

Keywords: Disinfectant, Dentistry, Anesthesia cartridge. 
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